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Thank you for purchasing DEPSTECH DS240 Endoscope. Please review
this user manual carefully and retain it in a safe place for future reference.
If you need any assistance, please contact our support
(support@depstech.com) team and provide your product model number
and Amazon order ID.
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1 *DS240 Endoscope
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1 * User Manual
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Product Diagram Buttons How to Use How to install the battery How to Install Accessories Specifications Q&A Please Note For Environmental Protection:
1.Turn on the endoscope by long press the Switch Button” @ ! 1.Press down and pull out the upper of the battery cover together. The three included accessories (mirror, hook and magnet) are all DEPSTECH DS240 Endoscope Q1: Does it need to connect the WiFi or USB data lines? /\ Warning: V\/astte epllectnctahl produ;tts S?EUM notl b? d!ifosed _Otf VA\”tkh housleholld
Camera Long press the Power Switch for 2s to turn on the 2.Watch real-time image directly from the LCD screen. (with both of your hands to open it) attached to the camera in the same way as illustrated below. P A: No, it doesn't. No longer need to connect mobile phones, tablets, Please read all safety warnings and all instructions before using this vvashei. case r.lovvav cre I'e recycie faciiities xist. Askyourioca
o ndi i 3.Set your own settings in the Menu or buttons on endoscope. . PCs and other devi h h WiFi or USB data li i direct! il foll ' i i It authority or retailer for recycling advice.
device, indicator lights red. y g p Battery 4% 1.5V AA Battery(not included) s and other devices through WiFi or ata lines, it can directly product. Failure to follow warnings and instructions may result in
(Note: If the device is in low power, the indicator will flash to remind ‘ achieve integrated operation in this product, which can greatly electric shock, fire and serious injury.
you replace new batteries) Working Ti 3h facilitate the use and improve work efficiency. Warranty & C
o . . ustom Support
Semi-rigid Cable Anticlockwise Rotate orking 1ime Safety: y
180° Press the 180°rotation button to rotate your image. T Pixel 2 OMP Q2: How to adjust the light brightness? @ Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other material For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us,
-7 A: There are two light adjustment buttons(light up and light down) on causing corrosion. ani V\k/]e will ;ry our bSStl to hetljp you. Please attach your Amazon order ID
Press the Menu button to change setting. ( < ((((‘l‘) Resolution Ratio 1920x1080 the endoscope. You can adjust the brightness as you need. @ This appliance is not meant for use by persons with limited physical, and the product modet numboer.
DEPSTECK Short press this button to take a picture; Long press Default setting: ® : . o . sensory or mental capabilities.
this button to start the video record, then short press Lens Diameter 8.5mm Q3: Does this endoscope can 180°image rotation? ® This appliance is not meant for medical use or personal inspection.
LCD Screen | TF Card Slot this button in the video mode to end the video record. Language A: Yes, it does. There is a 180°image rotation button on it. ® Keep by standers, children away while operating the tool.
) N o ) Waterproof P67 ® Do not overreach, keep proper footing and balance at all times.
i f= @ 2.Suggest using 4 * 1.5V LR6 AA batteries into it. . . .
L—/ English @ BRI - JN=2pvg Deutsch (Bgtgteries Nogt elued) clockwise Rotate Q4: Can it store images or videos?
Switch = = 1 80°Rotation ¥ Shoot press to zoom in/ out or Lumen up/ down Francais BAE Italiano Fspafol 3The battery polarity “+" *" icons are marked on T Viewing Angle 80° A: Yes, When you plug the TF card, the endoscope can store images gabtenji:Alk A batieries o
OK/ Play the battery slot, please install the batteries ( Focal Distance 7-40cm ordecs ® R;elace thg :gsv voltaa eeQ:tStgrri]gs. intime
Page up Lumen up/down ; according to the correct polarity instruction. & ® Dopnot use old and ngvv batteries to ethér
Zoom in/ out Menu version (Note: There s a cloth strip in the battery chute. LED Number 6 ® Remove the batteries when the endgsco é is not in use
e don Press the up button to select/ play and press the V100 Please put it under the battery. Its function is to P '
Phgoto/ Video @ downbuttonto open the mend — take out the battery conveniently as shown in the Screen Resolution 320x240
following pictures.)
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Produktabbildung Knopfe Vorstellung: Benutzanweisung: Installationsanweisung von der Batterie Zubehor Installationsanweisung: Spezifikationen Fragen und Antworten: Achtung Recycling:
| Den Schalter Knoof @ “lana driicken. um das Endoskop zu 1. Auf die hintere Abdeckung der Batterie nach unten driicken und Die drei mitgelieferten Zubehorteile (Spiegel, Haken und Magnet) DEPSTECH DS240 Endosko Frage 1: Muss man WiFi oder ein USB Kabel anschlieen? /\ Warnung: \E\l/zl:;rgr?ltlgitirj;enfs%r:egnmscigtezq;deeirr?e:agitmrrtwjillZRiScarcT;ir:er?w‘eomliscok:E;ten
Wir bedanken uns bei lhnen dafir, das DEPSTECH DS240 Endoskop zu Kamera Den Netzschalter fiir 2 Sekunden lang driicken, um .('jﬁ‘nen Pt 9 ' P dann die beiden Schalter herausziehen.(mit beiden Handen 6ffnen) werden wie unten abgebildet an der Kamera befestigt. b Antwort: Nein, nach dem Einschalten kann man direkt verwenden. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, bevor Sie V\/endeﬁ Sie sich an 3ie lokale Regierung oder den Héndlgr ur?w '
kaufen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und das Gerat einzuschalten. Das Anzeigelicht leuchtet rot. . ' ) : . ’ 4 x15V AA Batterien dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung von Warnungen und ) '
bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe bendtigen ’ g [D)!re}l;t Vo L‘CD_BHSCWmd das icgtzeg—?|lcjcanzcha;eg. ‘ Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Frage 2: Wie stellt man die Helligkeit des Lichts ein? Anweisungen kann zu Stromschldgen und schweren Verletzungen fiihren Empfehlungen zum Recycling zu erhalten.
T _ . . Die Parameter im Men( oder mit den Knépfen des Endoskops . . . . : . .
wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst Team und geben Sie die Halbetaros Kabel cinstellen. Gegen den Unrzeigersinn drehen Arbeitszeit 3 Stunden Antwort: Am Endcl)skolp befinden sich zwei Dimmtasten zum Einstellen . 5 Garantie und Kundendienst
Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer an. iicken Sie d ° Drehknobf das Bild : - st schwach ist. blinkt di : - der Helligketit. Sicherheit: . . ; ) .
g Dricken Sie den 180 ° Drehknopf, um das Bild zu (Hinweis: Wenn das Gerat schwac .|st, b.ln t die Anzeige, um Sie T . ® Halten Sie die Werkzeuge trocken und sauber, frei von O, Wasser Wenn Sie Frage haben oder Hilfe, Unterstitzung oder Garantieanspriiche
drehen. daran zu erinnern, dass neue Batterien eingelegt wurden.) A Pixel 20MP Frage 3: Kann dieses Endoskop das Bild um 180° drehen? Gas oder anderen korrosiven Stoffen ' ' ' bendtigen, wenden Sie sich bitte an uns, wir werden unser Bestes tun,
i . Tt i 0 : L - L . . . lhnen zu helfen. Bitte flgen Sie lhre Amazon Bestellnummer und die
Lieferumfang — Driicken Sie die Meniitaste, um die Einstellung zu andern. | < ((((‘i‘) Kameraaufldsung 1920x1080 Antwort: Ja, es gibt einen Knopf zum Drehen um 180" ©® Dieses Gerat ist nicht fur Personen mit eingeschrankten korperlichen, Produktmodellnummergbei
1* DS240 Endoskop DEPSTECH Driicken Sie kurz diese Taste, um ein Bild aufzunehmen S . . sensorischen oder geistigen Fahigkeiten vorgesehen. '
' : tandardeinstellung: @ . i i i ? . IO A . .
1* Haken h Halten Sie diese Taste gedrickt, um das Video zu starten, 9 Kameradurchmesser 8.5mm Frage 4: Kann es Bilder oder Videos speichern? @ Dieses Gerét ist nicht fir medizinische oder persénliche Inspektionen
1* Spiegel LCD-Bildschirm | TF-Kartensteckplatz und driicken Sie sie kurz, um das Video zu beenden. Language S 4 AABatterion inl Bamerien nich Antwort: Nein, nur einfach kann man vom Bildschirm aus anschauen. vorgesehen.
1* Magnet S atterien einlegen (Batterien nicht Im Uhrzeigersi Wasserdicht P67 @® Halten Sie das Gerat wahrend des Betriebs von Umstehenden und
_ eigersinn drehen _ : o . .
1* Benutzerhandbuch L ) . ‘ ! ! . English @ ElN==hve E-N=2hve Deutsch enthalten) Kindern fern. Bitte nicht Giberdehnen und immer angemessen bleiben.
& Driicken Sie auf die Taste, um das Bild zu vergroSern J | 3.Im Batteriefach ist die Batteriepolaritdt ,+" ,-" T Blickwinkel 80°
Switch 180° Dl’ehung > /verklemem oder das Lumen nach oben / unten zu Frangais HAE [taliano Espaﬁol aufgedruckt Legen Sie die Batterien gemaB Batterie:
| hOKb/ Abbslpitflen verschieben den Anweisungen fur die richtige Polaritét ein. ( < )) Brennweite 7-40cm ® Verwenden Sie nur 4 x AA Alkalibatterien
ach oben blattern vaic : . :
Rein | rausso0men Lumen auf/ ab en e Ny o Version (H”’W\’e'% In de'r Batter|erqu§he beﬁndgt sich ein ® Ersetzen Sie die schwache Batterie rechtzeitig.
Menu B, .m bruc °r sle die Au \'/yarts—Ta'ste,. dim atbzuwanien / Stoffstreifen. Bitte legen Sie ihn unter die Batterie. LED Anzahl 6 ® Verwenden Sie nicht gleichzeitig die gebrauchten und neuen
Nach unten blattern abzuspielen, und drlicken Sie die Abwarts-Taste, um V100 Sie dient zum bequemen Herausnehmen der Batterien
Photo/ Video @ das Ment zu offnen. - Battgrie, wie in den folgenden Abbildungen Bildschirmauflésung 320x240 @ Nehmen Sie die Batterien aus, wenn das Endoskop nicht verwendet
gezeigt) wird.
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Francais : : . : : : . : . .
Image du produit Introduction des boutons Comment utiliser Comment installer la batterie: Comment installer les accessoires: Parameétres Foire aux questions ATTENTION Recyclage:
1.Appuyez sur l'interrupteur " @ " et maintenez-le enfoncé pour 1.Appuyez sur la couverture arriere de la batterie et tirez sur les deux Les trois accessoires a boutons (le miroir, le crochet et I'aimant) fournis p stres de DEPSTECH DS240 1.Question: Dois-je y connecter WiFi ou un cable USB? A AVERTISSEMENT: Le; prodes eIeFtr|qt\J/es ilbarlwdohnes(jr\e d0|ventdpa§ etrejeées avec les
Merci d'avoir acheté I'endoscope DS240 de DEPSTECH. Veuillez lire Caméra Appuves sur linterrupteur d'alimentation pendant ouvrir I'endoscope. commutateurs.(avec vos deux mains pour ['ouvrir) sont connectés comme les instructions indiquées ci-dessous. arametres ae Réponse: Non, vous pouvez |'utiliser directement. Veuillez lire tous les avertissements de sécurité et les instructions avant ordures menageres. Veulliez [es jeter dans un endroit avec des
. B : e ppuy P P Regardez di les i di . ir de I'¢ L o P ) . _ , installations de recyclage. Consultez votre gouvernement local ou votre
attentivement ce manuel d'instruction et le conserver pour la référence. 2 secondes pour allumer |'appareil. Le voyant est rouge. 2.Regardez directement les images en direct a partir de ['écran LCD. Ratterie 4*Pile AATSV I'utilisation. Si ces précautions ne sont pas respectées, cela peut revendeur pour des recommandations de recvclage
Sivous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre groupe de service 3.Définissez les parametres dans le menu ou sur le bouton. fotation dane | , (non incluse dans 'emballage) 2.Question: Comment ajuster la luminosité de la lumiéere? entrainer des fuites électriques ou des blessures corporelles. P yclage.
aprés-vente et indiquer votre modéle de produit et votre numéro de _ o (Remarque: Sil'appareil est a faible puissance, Ie' voyant clignotera pour otation dans | sers inverse Durée de travail 3 heures Réponse: Il existe deux boutons sur I'endoscope pour régler la S Garantie et service aprés-vente
commande Amazon. Ligne semi-rigide vous rappeler de remplacer les nouvelles batteries.) des aiguilles d'une montre lUMINOSIté. Sécurité: ‘ . . - o
@ Rotation de I'image a 180 ° ) . T Pixel 2 0MP ® Gardez les outils secs et propres, en évitant le contact avec I'huile, S', vlous avez des ques(?olns et bespm de l'aide, de asastancef ou de;
Colis Inclut: Appuyez sur le bouton Menu pour modifier les parametres. —— 3.Question: Cet endoscope peut-il faire pivoter la photo de 180 °? I'eau, le gaz ou les autres matériaux corrosifs. ;egtfemni?éizsngut:tiguseaiadgrar\?;zliie ng?j;ﬁ?\;gfﬁfjggi deerons N
: —~ Réglage par défaut: ‘ 5 ' 5 : -Oui i ion d'i 5 ° ® Cet appareil n'est pas destiné aux personnes ayant des capacités i
1 *Endoscope DS240 — AﬁpuyeAZ br|ever?ent sur ce bouton Eour prendre une glage p [} ( < ((((‘i Résolution de la caméra 1920x1080 Réponse: Oui, il y a un bouton de rotation d'image a 180 °. physgies sensoriF;lles - memalepS o y P comnmande Amazon et le numéro de modéle du produit.
photo; Appuyez longuement sur ce bouton pour : ] ) ) o e ‘ o .
1*Crochet h démarrer I'enregistrement vidéo, puis appuyez Language Diameétre de la caméra 8.5mm 4.Question: Peut-il stocker des images ou des vidéos? ® Cetappareil n'est pas congu pour une inspection medicale ou
T*Miroir Ecran a cristaux | Fente pour carte TF brievement sur ce bouton en mode vidéo pour terminer _ . N ' Réponse: Non, regardez-les simplement a I'écran. personnelle.
T*Aimant liquides 'enregistrement video. English @ ik H Deutsch Rot'am‘)”n dzlns e senstdes Etanche Oui IP67 ® Tenir a l'écart des spectateurs et des enfants lors de ['utilisation
1*Mode d'emploi Francai 5 Itall Espafiol o e g : aigutlies dune montre de I'outil.
ode diemplol — &\ Prise de vue appuyez pour zoomer / dézoomer ou ancan i arene “bane 2.Suggérez d'utiliser 4 * 1.5V LR6 AA batteries. Angle de vue 80° ® Ne étirez pas l'outil trop et restez toujours propre.
commutateur : Rotation de > Lumen haut / bas (Batteries non incluses) .
OK / Lecture menu 3 180 ° - 3.Insérez la batterie en respectant les signes )
Page vers le haut ) vt/ Version positif et négatif de la batterie | Focale /-40cm Pile:
- umen haut / bas (Remarque: il y a une bande de tissu dans le ® Utilisez seulement 4 piles alcalines AA.
Zoom avant/ arriere gwenu - Appuyez sur le bouton haut pour sélectionner / lre et V1.00 compartiment a piles. S'il vous plait mettez-le Numéro de LED 6 ® Remplacez la pile faible dans le temps.
age vers Ie bas appuyez sur le bouton bas pour ouvrir le menu. sous la batterie. Sa fonction est de retirez la - @ N'utilisez pas des piles neuves et usagées en méme temps.
photo / vidéo @ battene cqmmod)ement comme indiqué dans le Résolution d'écran 320%x240 ® Retirez la batterie lorsque l'endoscope n'est pas utilisé.
images suivantes.
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Grazie per aver acquistato I'endoscopio DEPSTECH DS240. Si prega di
leggere questo manuale di istruzioni con attenzione e di conservarlo
come riferimento. Se ha bisogno di qualsiasi aiuto, si prega di contattare

il nostro team post-vendita e di fornirci il modello del prodotto e il numero
dell'ordine Amazon.

Contenuto della confezione

1* DS240 Endoscopio
1* Gancio

1* Specchietto laterale
1* Magnete

1* Manuale dell'utente

Icona del prodotto
Macchina fotografica
Linea semirigida

Schermo LCD

|- Slot per scheda TF

Switch Rotazione di 180 °
OK / Riproduci
Su N
] Lumen su/giu
Zoom gvapu/ Menu
indietro Giu

Foto / video

Introduzione del pulsante

Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per
2 secondi per accendere il dispositivo, I'indicatore
diventa rosso.

©

180" 180 ° Immagine di rotazione

Premere brevemente questo pulsante per scattare una
foto; Premere a lungo questo pulsante per avviare la
registrazione del video, quindi premere brevemente
questo pulsante in modalita video per terminare la
registrazione del video

Scattare premere per ingrandire / ridurre o Lumen
su/giu

i

Premere il tasto su per selezionare / riprodurre e
premere il tasto giu per aprire il menu.

B9

Come usare

1.Premere a lungo il pulsante di alimentazione @ per accendere
I'endoscopio.

2.Guardare direttamente I'immagine dal vivo dallo schermo LCD.

3.Impostare i parametri nel menu di endoscopio o nel pulsante.

(Nota: Se il dipositivo sta nella potenza possa, I'indicatore lampegge

per ricordarti di sostituire una batteria nuova.)

Premere il pulsante menu per modificare impostazioni
Impostazione predefinita: ®

Language
English @ &AL E-LZNSERYe Deutsch
Francais BAIE [taliano Espanol
Version
V1.0.0

Come installare le batterie

1.Premere ingiu i due interruttori sul coperchio posteriore della batteria
ed estrarre la copertura.(con le 2 mani per aprirla.)

2.Consigliato di utilizzare batterie
AALR6 da 4 * 1,5 V.(Batterie non incluse)
3.Inserire la batteria secondo i poli positivi e
negativi della batteria
(Nota: c'e una striscia di tessuto nello scivolo
della batteria. Si prega di metterlo sotto la
batteria. La sua funzione & quella diestrarre la
batteria comodamente come mostrato nella
seguenti foto.

Come installare gli accessori

Inclusi tre accessori a manopola (specchio, gancio e magnete) La
modalita di connessione come mostrato di seguito

Rotazione antioraria

]
{ !

Ruota in senso orario

T
{ (D

Parametri del dispositivo

Parametri dell'Endooscopio di DEPSTECH DS240

Batteria ?;;ng/zAiént%?tterie (escluse nella
Tempo di lavoro 3ore

Pixel 2.0MP

Risoluzione di fotocamera 1920x1080

Diametro di fotocamera 8.5mm

Livello impermeabile P67

Angolo di visione 80°

Lunghezza focale 7-40cm

LED Quantita LED 6

Risoluzione di schermo 320x240

Domande frequenti

1. Domanda: E neccessario collegare WiFi o un cavo USB?
Risposta: No, accendi direttamente per I'uso.

2. Domanda: Come regolare la luminosita della luce?

Risposta: Ci sono due pulsanti di regolazione della luminosita
sull'endoscopio per regolarla.

3.Domanda: Questo endoscopio pud ruotare lI'immagine di 180 °?
Risposta: Si, c'e un pulsante di rotazione dell'immagine 180 ° su di esso.

4.Domanda: Pud conservare immagini o video?
Risposta: No, guardi direttamente dallo schermo.

Attenzione

/\ Avvertimento:

Si prega di leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza e le istruzioni per
I'uso prima di utilizzare. Non operare secondo le istruzioni pud
provocare perdite elettriche o lesioni personali.

Sicurezza:

® Mantenere gli attrezzi asciutti e puliti, senza olio, acqua, gas o altri
materiali che causano corrosione.

® Questo dispositivo non é adatto alle persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali limitate.

® Questo dispositivo non si usa per ispezioni mediche o personali.

® Tenere lontano da astanti e bambini durante 'operazione dello
strumento.

® Non allungare troppo, mantieni sempre appropriato.

Batterie:

® Usare 4 * batterie solo Alkaline AA

® Sostituire la batteria in bassa tensione

® Non usare le batterie occhie e nuove insieme

® Rimuovere le batterie quando l'endoscopio non e usato.

Riciclaggio:

| rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme alle
immondizie domestiche. Si prega di gettare in un luogo con strutture
diriciclaggio.

Consultare il governo locale o il dettagliante per le raccomandazioni
sul riciclaggio.

Garanzia e Servizio Post Vendita

Se avete qualche domanda, o avete bisogno di aiuto, supporto o
richieste di garanzia, non esitate a contattarci, faremo del nostro
meglio per aiutarvi. Si prega di fornirci il numero dell'ordine Amazon
e il modello del prodotto.
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V1.0.0
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Mapa del producto Instruccion de operacion Como usar Como instalar bateria Coémo instalar accesorios Parametro Preguntas frecuentes Atencion Reciclaje:
1. Mantenga presionado el botén @ para encender el endoscopio. 1. Presione hacia abajo la tapa de la bateria y tirela.(con ambas manos Los tres accesorios de forma de perilla (espejos, ganchos e imanes) Parimetro de DEPSTECH DS240 1. Pregunta: ;Se necesita conectar un cable USB o WiFi? A Advertencia: Slgrzéastl'ocsa ppl’gféﬁsrsiiggl]ceﬁ;cgr;?ztse(;lea ig?tj;:n la basura
Muchas gracias por seleccionar el endoscopio DEPSTECH DS240. Le Camara Mantenga presionado el boton ON/OFF 2 sequndos 2. Vea imégenes en vivo desde la pantalla LCD para abrirlo) se instala como lo indica en los siguientes imagenes. Respuesta: No, puede usarlo al encender el dispositivo. Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad antes de uso. Consultle ahde ar;/amento com etelnlte local o lmierdrista ara obtener
recomendamos leer con detencion el manual de uso y guardarlo como para encender el dispositivo, la luz indicadora es roja. 3' Configure los parametros en el mend o por botén del endoscopio Bateria 4 baterfas * 15VAA (no incluida La falsa operacion sin cumplir con estas instrucciones podria provocar recomendaciopnes de reciclaie P P
referencia. Si necesita cualquier ayuda, por favor pongase en contacto (Nota' si el dispositivo tiene poca energfa, el indicador parpadears péra en el paquete) 2. Pregunta: ;Cémo ajusta el brillo de la luz? fugas eléctricas o lesiones personales. e
con nuestro equipo de atencion y proporcione el nimero de modelo de ) o recordarle Ue debe reemplazar las bater,fas nuevas _ _ ‘ _ Tiempo de trabajo 3 horas Respuesta: Hay dos botones de ajuste en el endoscopio para ajustar
su producto y el orden de pedido de Amazon. Linea semirrigida : . ) Girar en sentido contrario al reloj el brillo. Seguridad: Garantia y servicio postventa
@ Rotacion de imagen por 180 grados Presione el botén de mend para cambiar la configuracion. T Pixel 2.0MP . . o 09 ® Mantenga las herramier.\tas secas y limpias, sin corrosion de aceite, Si tiene alguna pregunta, necesita cualquier ayuda, soporte o quiere

Lista de contenidos Configuracién predeterminada: @ 4 B ] 3. Pregunta: ,‘SE puede gllrar la 'magf*” por 180" este endooscoplo. agua, gas U otros mate/rlales.. , reclamos de garantfa, por favor contactenos y siempre estamos a su

e Presione brevemente este botén para tomar una foto; | Resolucion de la camara 1920x1080 Respuesta: Si, hay un boton de rotacion de imagen por 180 ° en el ® Este dispositivo no esta destinado a personas con capacidades disposicion. Le pedimos adjuntar su niimero de pedido de Amazon'y
1 * Endoscopio DS240 DEPSTECH Mantenga presionado este botén para iniciar la ' Language : cuerpo de dispositivo. fisicas, sensoriales o mentales limitadas. el orden de modelo del producto.
1*Gancho grabacion de video, luego presione brevemente este Didmetro de la camara 8.5mm ® Este dispositivo no esta disefiado para inspeccion medica o
1* Espejo retrovisor Pantalla LCD — || I ranura para botdn en el modo de video para finalizar la grabacion English @ ERZN==Rg gkehy Deutsch 4. Pregunta: ;Puede almacenar imagenes o videos? profesional.
1*Imén tarjetas TF de video Fancais A taliano Espafiol Girar en sentido de reloj Nivel Impermeable Impermeable IP67 Respuesta: No, solo se puede ver en tiempo real desde la pantalla. @ Manténgase alejado de visitantes y nifios cuando usa la herramienta.
1 *Manual de uso & = P ) . ) ) ® No extienda demasiado el dispositivo y siempre mantenerse en

= B ) %\  Presione la tecla para acercar / alejar o Lumen 2. Sugler,a usar.4 ];5\/ LR6 pilas AA en €l. T Angulo de vision 80° longitud apropiado.
Interruptor @ @ Rotacion de menu N arriba / abajo (Baterias no incluidas)
OK/ Jugar por180 grados Version 3. Inserte la bateria de acuerdo con los signos ( Lonaitud focal 7-40cm i
Pagina arriba Lumen arriba / abajo en la caja. : Bateria:
Acercar / alejar . . ) ' ‘ ‘ V1.0.0 (Nota: hay una tira de tela en el conducto de la , ® Solo sirven 4 * baterfas alcalinas AA.
é/geg?rtwja abajo Presione el boton arriba para seleccionar / reproducir baterfa P>c/'mgala debajo de la baterfa. Su funcion contided de LD ° ® Reemplace la bateria con baja capacidad a tiempo.
resione el botén abajo para abrir el menu. ) , : ) ® No use baterias vieias v nuevas al mismo tiempo.
Fotografia / Video @ - P €s sacar fa baterfa convenientemente como se Resolucién de pantalla 320x240 ® Retil:e la batelria \élu;nd{) eLIJ e\;dosco l io noleste’pen uso
muestra en las siguientes imagenes). P :
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